附件5
采购需求文件

一、项目名称
[bookmark: OLE_LINK1]Kr-85自动取样装置操作与控制软件开发服务。
2、 项目背景
[bookmark: OLE_LINK3]根据广西重点研发计划项目《放射性惰性气体（Kr-85）浓缩采样系统的研究》（桂科AB24010022）要求，我站拟于2025年9月开展Kr-85自动取样装置操作与控制软件的开发，现拟委托一家具备资质的服务商提供Kr-85自动取样装置操作与控制软件的开发服务。
3、 项目概算
13万元。
四、软件功能需求
（一）系统自检要求
软件应具有自检功能，包含但不限于氦气压力、液氮余量、闪烁液余量、温控器功能、液氮泵功能、MFC功能、电磁阀功能、真空泵、压力传感器等不少于十项的自检功能；
（二）按键及功能要求：
1.软件应具有一键全自动启动功能、一键吸附装置活化功能、闪烁液复位重置按键。
2.软件可实现包含但不限于智能转化标况气体、试验状态、智能判断闪烁液余量、智能判断液氮状态、智能判断氦气使用状态、色谱分离信息等。
（三）报警提示要求：
1.当采样闪烁液容量约250mL，每次加注后，通过程序复位闪烁液剩余量100%；使用过程中，每移取一次闪烁液，程序立即记录，直到闪烁液剩余量不足10%时，系统将报警提示，并停止工作，直到重新加注闪烁液并复位。
2.软件应具有一键“正压”“负压”检漏功能，且泄漏率≤3%（30min）。
（四）数据查询要求
软件应具备数据查询功能，可查询以样品名或日期为文件夹名称的各样品全部监控数据，包括但不限于温度、压力、流量（自动作图）、色谱图、样品信息、开机日志等。
（五）其他技术要求
1.软件必须能在Kr-85自动取样装置上稳定运行，不出现停机、掉线等现象。项目验收后需提供2年的免费调试服务，确保软件能在设备上稳定运行，终身提供技术咨询服务。
2.供应商应配备能完成本项目的项目组成员，项目组成员不少于5人，其中必须设1名联系人对接相关工作，项目组成员应具备相应的职称能力、专业知识、工作经验。
3.供应商应具备必要的软件开发设备、工具及相关材料，具有专业的数据分析软件，对软件数据进行分析和处理。
（六）需提交的项目成果
开发软件形成的源代码和软件使用说明等材料。
五、项目分包情况
本项目无分包。
6、 商务要求
（一）时间、地点要求：2025年9月30日前完成项目采购并签订合同；12月15日前完成本项目所有服务；12月30日前完成项目验收并支付合同款。
服务地址：采购人指定区域。
（2） 付款条件：合同生效之日起20个工作日内，甲方向乙方支付合同合计金额50%的首款，服务完成后乙方向我方提交服务成果且经我方验收后20个工作日内支付合同金额的50%尾款；甲方在支付每笔款项前，乙方应当提供可供政府审计并且符合税务规定的正式发票，否则甲方有权拒付相应款项直至乙方能提供符合规定的发票为止。
（3） 本项目实行总承包报价，报价为采购人指定服务范围内的全部价格，至少包括：（1）服务的价格（包括人工、材料等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）与本项目有关的其他一切费用。采购人不再支付成交价格以外的任何费用。
（四）供应商须具有独立法人或独立承担民事责任的能力资格，为国内注册且有效经营范围具备生产或经营本次采购项目要求的供应商；
（五）对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、企业经营异常名录和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得参与本次采购活动；
（六）其他商务要求：
服务及保密承诺：供应商需承诺在项目服务过程中，严格遵守国家相关法律法规和采购方的保密要求，对涉及的所有项目资料、数据以及采购方的内部信息予以保密，未经我站书面许可，不得向任何第三方披露。如因供应商原因导致信息泄露，供应商需承担相应的法律责任。
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